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РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ 
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 27 октября 2023 года № РЗН 2023/21353

На медицинское изделие / :
Весы напольные медицинские с ростомером ИМТ по ТУ 26.60.12-056-00226454- 
2021

Настоящее регистрационное удостоверение выдано
Акционерное общество "Тулиновский приборостроительный завод "ТВЁС" 
(АО "TBEG"), Россия,
392511, Тамбовская область, Тамбовский район, с. Тулиновка, 
ул. Позднякова, д. 3

Производитель ; '
Акционерное общество "Тулиновский приборостроительный завод "ТВЕС** Л 
(АО ’ТВ ЕС ”), Россия,
392511, Тамбовская область, Тамбовский район, с. Тулиновка, 
ул. Позднякова, д. 3

Место производства медицинского изделия > : \  ̂ ^  ^
АО "ТВЕС", Россия, 392511, Тамбовская область. Тамбовский район, 
с. Тулиновка, ул. Позднякова, д. 3

Номер регистрационного досье № РД-56658/44829 от 26.06.2023 ; -

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 1

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической 
деятельности 26.60.12.122

Настоящее регистрационное удостоверение имее

приказом Росздравнадзора от 27 октября 202 
допущено к обращению на территории Росси

Руководитель Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения

а 2 листах
•:-1

А.В. Самойлова
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
' (РОСЗДРАВНАДЗОР) ;

ПРИЛОЖЕНИЕ

К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ  ̂̂^̂ ^̂̂  ̂ ^̂ ̂ ̂^

от 27 октября 2023 года № РЗН 2023/21353

Лист 1

На медицинское изделие
Весы напольные медицинские с ростомером ИМТ ^
но ТУ 26.60.12-056-00226454-2021, варианты исполнения:
I. Весы напольные медицинские с ростомером ИМТ-П-К в составе:
1. Модуль измерения роста с верхней штангой - I шт.
2. Нижняя штанга -1 шт.
3. Винт МбхЗО ГОСТ 17473 - 4 шт.
4. Винт МЗхб ГОСТ 17475 - 2 шт.
5. Руководство по эксплуатации Весы напольные медицинские 
с ростомером ИМТ - 1 экз.
6. Транспортная тара - 1 шт.
7. Кабель USB (типа А-В «ИМТ-компьютер», длина - 1,8 м) - 2 шт.
8. USB флеш накопитель -1 шт.
9. Платформа с весами ВМЭН-200-50/100-(И)-Д1-А - 1 шт.
10. Руководство по эксплуатации на весы ВМЭН-150, ВМЭН-200 - 1 экз.
11. Весы напольные медицинские с ростомером ИМТ-С-К в составе: .
1. Корпус ростомера с модулем измерения роста - 1 шт.
2. Блок обработки информации - 1 шт.
3. Весы ВМЭН-200-50/100-(И)-Д1-А - 1 шт.
4. Спец, винт 4x30 - 1 шт.
5. Дюбель полипропиленовый бхЗО ГОСТ 11652 - 3 шт. 
б: Шуруп 4x35 ГОСТ 1144 - 3 шт.
7. Руководство по эксплуатации Весы напольные медицинские 
с ростомером ИМТ - 1 экз.
8. Транспортная тара - 1 шт.
9. Кабель USB (типа А-В «ИМТ - компьютер», длина - 3 м) - 2 шт.
10. USB флеш накопитель -1 шт.
11. Руководство по эксплуатации навесы ВМЭН-150, ВМЭН-200 - Тэкз.
ПГ. Весы напольные медицинские с ростомером ИМТ-П, ИМТ-П-И, ИМТ-П-В, ИМТ- 
П-И-В в составе: .
1. Модуль измерения роста с верхней штангой -1 шт.
2. Нижняя штанга - 1 шт.
3. Винт МбхЗО ГОСТ 17473 - 4 шт.
4. Винт МЗхб ГОСТ 17475 - 2 шт.
5. Руководство по эксплуатации Весы напольные медицинские 
с ростомером ИМТ -1 экз.
6. Транспортная тара -1 шт. ^

7. Платформа с весами ВМЭН-200-50/100-(И)-Д1
8. Руководство по эксплуатации на весы ВМЭН-
9. Выносной терминал (для исполнений с иядек^
10. Кабель интерфейсный (для исполнений с ин|

Г#’" •

Руководитель Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения

шт.

А.В. Самойлова
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ФРЛЕРМЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

(Р о езд Р А В н А д зо р ) ; ' V ^ ^ ■:

ПРИЛОЖЕНИЕ

К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 27 октября 2023 года № РЗН 2023/21353

Лист 2

IV. Весы напольные медицинс1сие с ростомером ИМТ-С, ИМТ-С-И в составе: ;
1. Корпус ростомера с модулем измерения роста -1 шт.
2. Весы ВМЭН-200-50/100-(И)-Д1-А-1 шт.  ̂ ^
3. Шуруп 4x35 ГОСТ 1144 - 3 шт.
4. Спец, винт 4x30 - 1 шт.
5. Дюбель полипропиленовый 6x30 ГОСТ 11652 - 3 шт.
6. Руководство по эксплуатации Весы напольные медицинские 
с ростомером ИМТ - 1 экз.
7. Транспортная тара - Гпгг.
8. Руководство по эксплуатации на весы ВМЭН-150, ВМЭН-200 - 1 экз.
9. Кабель интерфейсный (для исполнений с индексом «И» длина 1,8 м) - 1 шт.
V. Весы напольные медицинские с ростомером ИМТ-С-В, ИМТ-С-И-В в составе:
1; Корпус ростомера с модулем измерения роста -1 шт. ,
2. Коммутационный блок - 1 шт.
;3;ВесыВМЭН-200-50/100-(И)-Д1-А-1 шт. ; ;
4. Шуруп 4x35 г о с т  1144-3 шт.
5. Спец, винт 4x30 - 1 шт.
6. Дюбель.полипропиленовый 6x30 ГОСТ 11652 - 3 шт.
7. Выносной терминал  ̂ 1 шт. ■
8. Руководство по эксплуатации Весы напольные медицинские 
с ростомером ИМТ - 1 экз.
9. Транспортная тара - 1 шт.
10. Руководство по эксплуатации на весы ВМЭН-150, ВМЭН-200 - 1 экз.,
11: Кабель интерфейсный (для исполнений с индексом «И» длина 1,8 м) - 1 шт.
VI. Весы напольные медицинские с ростомером ИМТ-П-Н, ИМТ-П-Н-И, ИМТ-П-Н-В, 
ИМТ-П-Н-И-В в составе:
1. Модуль измерения роста с верхней штангой - 1 шт.
2. Нижняя штанга - 1 шт.
3. Винт МЗхб ГОСТ 17475 - 2 шт. ;
4. Н-образная опора -1 шт.
5. Гайка Мб ГОСТ 5915-2  шт. VV
6. Гайка М8 ГОСТ 5915 - 2 шт.
7. Весы ВМЭН-200-50/100-(И)-Д1-А - 1 шт. V
8. Кабель интерфейсный (для исполнений с индексом «И» длина 1,8 м) - 1 шт.
9. Транспортная тара - 1 шт.
10. Руководство по эксплуатации на весы ВМЭН-150,. кз.
11. Руководство по эксплуатации Весы напольные м̂  
с ростомером ИМТ - 1 экз.
12. Вьшосной терминал (для исполнений с индексо!

1^ководитель Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения
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